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1 O návode

POZNÁMKA
Pred použitím produktu si prečítajte návod na obsluhu. Tento návod na obsluhu je
súčasťou rozsahu dodávky. Udržiavajte ho v blízkosti prístroja a pri ďalšom predaji ho
odovzdajte kupujúcemu spolu s výrobkom.

Význam použitých symbolov:

Tento symbol označuje zoznamy.

Tento symbol označuje požiadavky.

Číslovanie s bodmi označujú kroky postupu.

Tento symbol označuje jednotlivé kroky.

Tento symbol označuje priebežné výsledky.

Tento symbol označuje výsledok akcie.

Čísla bez bodu označujú pozície obrázkov.

1.1 Používateľ

Pod pojmom používateľ sa v návode na obsluhu rozumejú osoby, ktoré prístroj prevážajú, inštalujú, pri-
pájajú, prevádzkujú, resp. ktoré vykonávajú údržbu prístroja. Návod na obsluhu je určený osobám s prí-
slušnými odbornými vedomosťami a skúsenosťou s obsluhou podobných prístrojov.
Používateľ musí mať najmenej 16 rokov. Musí si prečítať návod na obsluhu a porozumieť mu a byť
schopný dodržiavať všetky upozornenia a pokyny.
Všetky práce, ktoré presahujú tu popísaný rozsah prevádzky prístroja, musí vykonávať kvalifikovaný a
autorizovaný odborný personál.

1.2 Súvisiace predpisy

Okrem údajov uvedených v tomto návode na obsluhu platia nižšie uvedené predpisy a smernice, ktoré
musia byť prednostne dodržiavané:

• regionálne bezpečnostné predpisy, ako aj ďalšie miestne smernice,
• bezpečnostné listy a návody na dávkovanie používaných čistiacich prostriedkov,

1.3 Označenie CE

Tento prístroj spĺňa podmienky pre označenie CE na základe smerníc EÚ (ES/EHS). Podrobnosti sú
uvedené vo vyhlásení o zhode EÚ, ktoré je k dispozícii u výrobcu.
Technické zmeny prístroja musia byť schválené výrobcom. Ak zariadenie otvorí neoprávnená osoba,
súlad s požiadavkami EÚ stratí platnosť.
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2 Používanie podľa určenia

2.1 Ultrazvukové čistenie

Produkt používajte len pri splnení uvedených údajov.
Akékoľvek iné používanie je v rozpore s určením.

• Zariadenie je určené na ultrazvukové čistenie predmetov tekutinami.
• Nepoužívajte horľavé kvapaliny.
• Nečistite živé tvory a rastliny.
• Produkt je určený iba na vnútorné použitie.
• Zariadenie je určené na používanie s kvapalinami, z ktorých nevznikajú výpary, ktoré sú pre

človeka nebezpečné. Ak sa napriek tomu také kvapaliny použijú, musia sa prijať ďalšie
bezpečnostné opatrenia, napr. používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

• Za posúdenie výsledku čistenia je zodpovedný používateľ.
• Toto zariadenie môžu obsluhovať iba autorizovaní odborníci, ktorí sú oboznámení s návodom na

obsluhu. Neoprávnené osoby, najmä deti, toto zariadenie obsluhovať nesmú.
• Používajte iba originálne príslušenstvo vyrobené pre toto zariadenie.

3 Bezpečnosť

3.1 Štruktúra varovaní

SIGNÁLNE SLOVO
Druh a zdroj nebezpečenstva
Možné dôsledky nebezpečenstva pri nedodržiavaní.
ØOpatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.

Signálne slovo Význam Následky pri nedodržiavaní

NEBEZPEČENSTVO Bezprostredne hroziace nebez-
pečenstvo Smrť alebo najťažšie poranenia

VAROVANIE Možná nebezpečná situácia Smrť alebo najťažšie poranenia

UPZORNENIE Možná nebezpečná situácia
Ľahké zranenia osôb, po-
škodenie konštrukčných častí
alebo prístrojov

OZNÁMENIE Užitočné upozornenia alebo tipy

Žiadne riziko poranenia pre
osoby, avšak možné po-
škodenie konštrukčných častí
alebo prístrojov

Tab. 1: Význam signálnych slov

3.2 Význam symbolov na prístroji

Upozornenie na horúce povrchy, výpary a
kvapaliny (350 R)
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3.3 Význam symbolov na typovom štítku

Pozor

Prečítajte si návod na obsluhu

Výrobca

Dátum výroby

Číslo výrobku

Sériové číslo

Označenie CE

Označenie UKCA

Značka cTUVus Kanadu a USA

Pokyn pre likvidáciu

3.4 Bezpečnostné upozornenie k určitým druhom nebezpečenstva

Elektrická energia
Pri kontakte s vodivými časťami hrozí nebezpečenstvo vážnych
zranení alebo usmrtenia elektrickým prúdom!

• Ak sú elektrické káble a podobné diely viditeľne poškodené, prístroj nepripájajte k elektrickej sieti.
• Kryt a ovládacie prvky udržiavajte čisté a suché.
• Prístroj chráňte pred vniknutím vlhkosti.
• Sieťové napätie a elektrický prúd na typovom štítku sa musí zhodovať s hodnotami elektrickej siete

budovy.
• Prístroj prevádzkujte len z elektrického obvodu, ktorý je chránený prúdovým chráničom.
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Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu
Najvážnejšie zranenia, popálenia

• Do čistiacej vane nelievajte horľavé tekutiny.
• Používajte len čistiace médiá, ktoré sú k danému prístroju dovolené.
• V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu alebo dodávateľa.

Infekcie
V dôsledku nesprávneho výsledku čistenia, znečisteného čistiaceho roztoku, ako aj v prípade
nedostatočného čistenia a dezinfekcie prístroja hrozí nebezpečenstvo infekcie.

• Čistiaci roztok vymeňte, ak je viditeľne znečistený, avšak najneskôr každý deň.
• Po vypustení roztoku vaňu a povrchy dôkladne očistite a prípadne dezinfikujte.
• Skontrolujte výsledok čistenia. Za kontrolu výsledku čistenia zodpovedá používateľ.

Horúce kvapaliny a povrchy
V dôsledku vysokých prevádzkových teplôt alebo trvalej prevádzky ultrazvuku hrozí nebezpečenstvo
popálenia pri dotyku horúcich tekutín a povrchov.

• Nedotýkajte sa povrchov, príslušenstva alebo čistených predmetov.
• Pri vysokých teplotách, zapnutí ultrazvuku alebo neopatrnom vložení koša alebo predmetov môže

dôjsť k striekaniu. V prípade potreby používajte vhodné ochranné prostriedky.
• Pri prácach na horúcich častiach vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť. V prípade potreby

používajte vhodné ochranné prostriedky.
Čistiace prostriedky
Prchavé, žieravé alebo agresívne čistiace prostriedky môžu spôsobiť poleptanie kože a dýchacích
ciest.

• Pri používaní čistiacich prostriedkov dodržiavajte bezpečnostný list.
• Použite ochranné prostriedky uvedené v bezpečnostnom liste.
• V prípade potreby zabezpečte dobré odsávanie vznikajúcich pár a pravidelne kontrolujte funkč-

nosť odsávania.
• Dodržujte údaje uvedené v kapitole Čistiace prostriedky a v prípade pochybností sa obráťte na

výrobcu alebo dodávateľa.
Tekutiny a materiály prenášajúce ultrazvuk
Ultrazvuk poškodzuje membránu buniek a štruktúru kostí.

• Počas používania ultrazvuku nesiahajte do tekutiny.
• Počas používania ultrazvuku sa nedotýkajte žiadnych častí prenášajúce ultrazvuk, napr. vane,

koša alebo používaného príslušenstva.
Emisie hluku v dôsledku ultrazvuku
Pri dlhšom vykonávaní ultrazvukového čistenia môže dôjsť k poškodeniu sluchu!

• Pri prácach na ultrazvukovom prístroji používajte poklop alebo osobnú ochranu sluchu.
• Tehotné ženy by nemali byť dlhšie vystavené emisiám hluku.
• V blízkosti ultrazvukových prístrojov sa nesmú zdržiavať zvieratá.

Elektromagnetické žiarenie
• Pre osoby s aktívnymi zdravotníckymi pomôckami (napr. kardiostimulátor alebo implantovaný

defibrilátor) neexistuje žiadny záväzný pokyn. Záväzný pokyn môže byť určený len na konkrétnom
pracovisku a po dohode s výrobcom.
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4 Používanie čistiacich prostriedkov

Za účelom zvýšenia účinnosti čistenia môže byť ku kvapaline vo vani pridaný čistiaci prostriedok.
Pri používaní čistiacich prostriedkov dodržuje upozornenia na bezpečnostnom liste a v informáciách o
produkte.
Okrem toho dodržiavajte nižšie uvedené pokyny.

4.1 Prípustné čistiace prostriedky

• Na čistenie ultrazvukom použite len vodou zriedené čistiace prostriedky.
• Používajte len čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné na čistenie ultrazvukom.

Elma ponúka široký výber vlastných čistiacich prostriedkov riediteľných vodou, ktoré sú optimálne na
čistenie ultrazvukom.
Zoznam čistiacich prostriedkov Elma nájdete tu:
https://www.elma-ultrasonic.com/produkte/reinigungschemie/

4.2 Čistiace prostriedky

Používanie agresívnych, leptavých čistiacich prostriedkov
Agresívne, leptavé čistiace prostriedky môžu pri kontakte s očami alebo pokožkou spôsobiť vážne
poleptanie! Pri nedostatočnom vetraní môže dôjsť k vážnemu poleptaniu dýchacích ciest!

• Pred používaním čistiacich prostriedkov si prečítajte bezpečnostný list a informácie o produkte a
dodržujte pokyny.

• Prípadne nainštalujte účinné odsávanie vznikajúcich pár (napr. pri vysokých teplotách) a pravidelne
kontrolujte funkčnosť odsávania.

• Nikdy nesiahajte do vane s čistiacim prostriedkom.
• Noste vhodné ochranné prostriedky podľa bezpečnostného listu.

Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu pri používaní horľavých čistiacich prostriedkov
Ultrazvuk a teplo zvyšujú odparovanie kvapalín a vytvárajú jemné hmly, ktoré sa môžu na zápalných
zdrojoch kedykoľvek vznietiť. Následkom môžu byť vážne popáleniny alebo smrť.

• Nepoužívajte čistiace prostriedky označené piktogramom GHS01 (výbušné), GHS02 (horľavé) alebo
GHS03 (oxidujúce) podľa nariadenia CLP (ES č. 1272/2008), ani prostriedky so stanoveným bodom
vzplanutia.

• V danom prípade používanie čistiaceho prostriedku konzultujte s výrobcom alebo dodávateľom.

GHS01 GHS02 GHS03

Tab. 2: GHS piktogramy pre výbušné a zápalné látky alebo pre látky podporujúce horenie

https://www.elma-ultrasonic.com/produkte/reinigungschemie/
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Poškodenie vane z nehrdzavejúcej ocele nevhodným čistiacim prostriedkom
Nevhodné čistiace prostriedky môžu spôsobiť jamkovú koróziu a vaňu z nehrdzavejúcej ocele tak v
krátkom čase poškodiť.

• Ohľadom vhodnosti čistiaceho prostriedku konzultujte s výrobcom prístroja a výrobcom čistiaceho
prostriedku.

• Nepoužívajte dlhodobo čistiace prostriedky s kyslým pH spolu s halogenidmi (napr. fluorid, chlorid,
bromid alebo jodid).

• Používajte len čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné pre ultrazvuk.
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5 Technické údaje

Elmasonic Easy R Jednotka 50 R 350 R

Mechanické údaje

Max. vonkajšie rozmery Š/H/V
(prístroj s poklopom) mm 345 / 295 / 345 675 / 795 / 505

Max. rozmer otvoru mm Ø 240 Ø 595

Výška naplnenia (dno vane až
po označenie hladiny náplne) mm 65 - 110 205

Pracovná výška (dno koša až po
označenie hladiny náplne) mm 40 - 85 95

Vnútorný rozmer koša mm Ø 215 Ø 545

Nosnosť koša max. (originálne
príslušenstvo) kg 4,0 10,0

Celkový objem l 6,0 69,0

Odporúčaný pracovný objem l 3,0 - 5,0 59,0

Hmotnosť (prístroj s poklopom) kg 5,0 21,0

Prípojková závitnica odtoku palec - 1/2

Materiál (vaňa, kryt) - Nehrdzavejúca oceľ

Elektrické údaje

Sieťové napätie ±10 % V~ 220 - 240 / 115 - 120 220 - 240 

Sieťový kmitočet Hz 50 / 60 50 / 60

Frekvencia ultrazvuku -2,5 kHz /
+5,5 kHz kHz 37

Krytie - IP 20

Trieda ochrany - I

Výkonové hodnoty

Celkový príkon W 150 650

Ultrazvukový výkon efektívny
±10 % W 150 650

Ultrazvukový výkon max. W 600 2600

Požiadavky na okolie

Teplota (preprava) °C -15 - +60

Teplota (prevádzka,
skladovanie) °C +5 - +40
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Dov. relatívna vlhkosť vzduchu
(preprava, skladovanie) % r. v. 10–80; bez kondenzácie

Dov. relatívna vlhkosť vzduchu
(prevádzka) % r. v. 80; bez zarosenia v prípade zmeny teploty

Tlak vzduchu (preprava,
skladovanie) hPa 500 - 1010

Max. dov. nadmorská výška
(prevádzka)

M (štan-
dardná

nadmor-
ská výška

nula
(NHN))

+2000

Kategória prepätia - II

Stupeň znečistenia - 2

Hladina akustického tlaku
LpAU* dB < 80
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6 Obsah balenia

POZNÁMKA

Pri dodaní skontrolujte poškodenie balenia. Bezodkladne dokumentujte škody 
(napr. fotografia) a oznámte ich výrobcovi, prípadne predajcovi.
Skontrolujte, či sú všetky súčasti balenia úplné a neporušené.
Poškodený prístroj neuvádzajte do prevádzky.
Už nepotrebné obalové materiály ekologicky zlikvidujte.

1 2 3

5

4

6

Obr. 1: Obsah balenia

1 Ultrazvukové zariadenie (50 R)

2 Kryt alebo sa dá použiť po otočení ako odkvapkávacia miska pre kôš (50 R)

3 Ultrazvukové zariadenie (350 R)

4 Kryt z nehrdzavejúcej ocele (350 R)

5 Hadicová koncovka pre odtok (350 R)

6 Sieťový kábel Prípojka chladiča

7 Návod na prevádzku (nie je zobrazený)
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7 Popis prístroja

1 2 3

4

54 15
Obr. 2: Strana obsluhy 50 R / 350 R

1 Ovládacie prvky

2 Označenie hladiny kvapaliny (50 R)

3 Označenie hladiny kvapaliny (350 R)

4 Rukoväť

5 Pätky, nekĺzavé
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1

33 4

2

4 51
Obr. 3: Zadná strana 50 R / 350 R

1 Upevnenie pre tyč statívu (príslušenstvo)

2 Varovanie pred horúcim povrchom

3 Prípojka chladiča

4 Typový štítok

5 Vypúšťací kohút (350 R)
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8 Ovládacie prvky

5

1

2

3

4

Obr. 4: Ovládacie prvky

1 Tlačidlo Štart/Stop, zapnutie/vypnutie ultrazvukového čistenia

2 LED kontrolka, nastavený ultrazvukový režim
- režim degas, 
- sieve cleaning (režim pulse) a 
- príprava vzorky (režim dynamic),
LED kontrolka nastaveného ultrazvukového režimu svieti vždy bielou farbou

OZNÁMENIE! V režime general cleaning (režim sweep) nesvieti žiadna LED kontrolka
ultrazvukového režimu

3 Tlačidlo režimu nastavuje ultrazvukový režim (krátke stlačenie) / ultrazvukové čistenie s
funkciou auto degas (dlhé stlačenie)
- režim degas, LED kontrolka svieti bielou farbou / auto degas, LED kontrolka bliká bielou
farbou
- sieve cleaning (režim pulse), LED kontrolka svieti bielou farbou
- príprava vzorky (režim dynamic), LED kontrolka svieti bielou farbou alebo 
- general cleaning (režim sweep) nesvieti žiadna LED kontrolka ultrazvukového režimu

4 Otočný gombík Doba čistenia 
ON/OFF, zapnutie/vypnutie prístroja;
nastavenie doby čistenia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 alebo 30 minút

5 LED kontrolka Doba čistenia;
bliká zelenou farbou – počas doby trvania ultrazvukového čistenia, 
svieti zelenou farbou – ak je ultrazvukové čistenie ukončené,
bliká červenou farbou – vyskytla sa chyba, pozri Poruchy / chybové hlásenia [} 25]
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8.1 Prevádzkové režimy

Prevádzkový režim Popis

Vypnutý Otočný gombík Doba čistenia je otočený do polohy OFF. Všetky
LED kontrolky sú vypnuté.

Zapnutý

Otočný gombík Doba čistenia je otočený do polohy ON alebo
doba čistenia je nastavená na 1–30 minút. LED kontrolka na-
staveného ultrazvukového režimu svieti. 
Výnimka: V ultrazvukovom režime všeobecné čistenie (režim
sweep) nesvieti žiadna LED kontrolka ultrazvukového režimu.

Bezpečnostné vypnutie 
s funkciou Wake Up

Prístroj je zapnutý. Po 8 hodinách nepoužívania alebo krátkym
prerušením prívodu elektrického prúdu sa vykoná bezpečnostné
odpojenie. LED kontrolky sa vypnú. Prístroj je možné opäť zapnúť
stlačením tlačidla alebo otočením otočného gombíka.

Ultrazvukové čistenie

Ultrazvukové čistenie bolo spustené stlačením tlačidla Štart/Stop.
LED kontrolka Doba čistenia počas ultrazvukového čistenia bliká.
Opätovným stlačením tlačidla Štart/Stop kedykoľvek ukončíte
ultrazvukové čistenie. LED kontrolka Doba čistenia je vypnutá.

Koniec ultrazvukového čistenia Po uplynutí doby čistenia sa rozoznie krátky akustický signál. LED
kontrolka Doba čistenia svieti.

9 Osadenie a pripojenie prístroja

9.1 Pokyny k miestu osadenia

Prístroj je navrhnutý na osadenie do komerčne využívaných priestorov, ako laboratóriá, ordinácie atď.
• Miesto osadenia je dobre vetraný.
• Sú splnené dovolené požiadavky na okolie.
• Prístroj musí byť osadený na stabilnej, vodorovnej, protišmykovej pracovnej ploche, ktorá nie je

citlivá na vlhkosť a ktorá spĺňa nasledujúce požiadavky:
– Podklad nie je horľavý.
– Nad prístrojom je dostatok voľného priestoru na bezpečné odobratie poklopu a vybratie čistených

predmetov.
– Vedľa prístroja je k dispozícii plocha na položenie koša a vložiek.

• Podmienky elektrického zapojenia:
– Zásuvka s ochranným kontaktom zabezpečená proti striekajúcej vode v blízkosti prístroja 

(dĺžka kábla cca 1,5 m).
– Elektrická prípojka je poistená prúdovým chráničom (FI spínačom).
– Pripravte elektrické napájanie potrebné na prevádzkovanie prístroja.

• Podmienky pripojenia odpadovej vody:
– Prístroje bez odtoku: V blízkosti miesta osadenia je výlevka na vyprázdnenie prístroja.
– Prístroje s odtokom: Odtok prístroja musí byť odborne zapojený do odtoku stavby. Prípadne

zabezpečte správne zavedenie odtoku do výlevky, ktorá sa nachádza v blízkosti.
 UPOZORNENIE! Používajte materiál odolný voči teplu!
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9.2 Osadenie prístroja

ü Prístroj je úplne vybalený.
ü Poklop a príslušenstvo, napr. kôš, vložky atď., sú pripravené.
◦ Prístroj postavte na požadovanú plochu.

POZNÁMKA! Ovládacie prvky, ako otočné gombíky, tlačidlá a prípadne vypúšťací ventil sú
dobre viditeľné a prístupné.

è Prístroj je osadený.

9.3 Pripojenie prístroja

Pripojenie odtoku
ü Musí byť k dispozícii potrebný pripojovací materiál, napr. vhodná hadica odolná voči teplu a

hadicová objímka (hadica nie je súčasťou dodávky).
1. Odoberte žltý uzáver odtoku.
2. Do odtoku nasaďte dodanú hadicovú koncovku.
3. Hadicu nasuňte na hadicovú koncovku a poistite ju hadicovou objímkou.
4. Hadicu pripojte k odtoku vody. Prípadne hadicu správne zaveďte do výlevky.
5. Skontrolujte utesnenie odtoku. Za týmto účelom naplňte približne do 1/3 studenou vodou.

Následne otvorte vypúšťací ventil a skontrolujte tesnosť všetkých spojovacích miest.
6. Príp. zistené netesnosti utesnite.
è Odtok je pripojený.

Pripojenie sieťového kábla
ü Potrebná elektrická prípojka je k dispozícii.
1. Sieťový kábel zasuňte do prípojky prístroja.
2. Sieťový kábel uložte tak, aby nepredstavoval nebezpečenstvo zakopnutia, nemohol byť po-

škodený a nebol vystavený vlhkosti. Sieťový kábel nesmie byť uložený na kryte prístroja, pretože
počas prevádzky je kryt horúci.

3. Zasuňte zástrčku. Zástrčka musí byť dobre prístupná, aby mohla byť v núdzovej situácii
vytiahnutá.

è Elektrické napájanie je pripojené.
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10 Naplnenie vane

Vhodné čistiace kvapaliny na ultrazvukové čistenie sú nasledovné:
• voda,
• zmäkčená voda alebo
• destilovaná voda.

Čistiaci výkon môže byť zvýšený pridaním vhodného čistiaceho prostriedku rozpustného vo vode.
Pozrite Dávkovanie čistiaceho prostriedku [} 19].
ü Prístroj a vaňa sú očistené a prípadne dezinfikované.
ü Guľový ventil je zatvorený (350 R).

1.

2.

1

2

Obr. 5: Vypúšťací ventil 350 R; Otvorený (1.) / Zatvorený (2.)

ü Odporúčaný pracovný objem veľkostí prístrojov je uvedený v technických údajoch. Pozrite
Technické údaje [} 10].

ü Prístroj je pripravený na prevádzku.
◦ Kvapalinu nalejte do vane napr. pomocou odmerky až po označenie hladiny kvapaliny (1 = 50 R; 

2 = 350 R).
 UPOZORNENIE! Preplnená vaňa môže mať za následok vykypenie čistiacej kvapaliny pri

vysokých teplotách.

1 2

Obr. 6: Označenie hladiny kvapaliny 50 R / 350 R

• Pridávanie čistiaceho prostriedku je popísané v kapitole Dávkovanie čistiaceho prostriedku [} 19].
◦ Práve napustenú kvapalinu je potrebné pred ultrazvukovým čistením zbaviť plynu počas 10 minút.

Pozrite Odplynenie kvapaliny.
POZNÁMKA! Odplynenie práve napustených kúpeľov pre ultrazvukové čistenie je dôležité, aby
odstránili existujúce vzduchové bubliny a uvoľnené plyny z čistiacej kvapaliny. Inak to bude mať
vplyv na účinok čistenia.
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Zaveste kôš:
1. Kôš naplnený predmetmi, ktoré sa majú vyčistiť, zaveste do vane.

POZNÁMKA! Hladina naplnenia vane použitím koša alebo vložky stúpne. V prípade veľmi
naplnených košov alebo veľkých dávok > 5 % to môže spôsobiť pretečenie vane. Aby sa tomu
zabránilo, v takom prípade nenapĺňajte vaňu úplne po označenie hladiny kvapaliny a po
nasadení koša doplňte kvapalinu.

2. POZNÁMKA! Dbajte na to, aby boli čistené predmety úplne ponorené do kvapaliny, aby sa
dosiahol taký výsledok čistenia, že predmety budú čisté. V prípade potreby znížte počet
čistených predmetov.

è Vaňa je naplnená, príp. je nadávkovaný čistiaci prostriedok, kvapalina odplynená a kôš
zavesený. Je možné spustiť ultrazvukové čistenie.

10.1 Dávkovanie čistiaceho prostriedku

Čistiaci výkon môže byť zvýšený pridaním vhodného čistiaceho prostriedku rozpustného vo vode.
 VAROVANIE! Dodržte bezpečnostné pokyny a pokyny pri používaní, ako aj zmiešavací

pomer použitého čistiaceho prostriedku!
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje o dávkovaní rôznych veľkostí prístrojov a typických
objemových koncentráciách.

Veľkosť prístroja Pracovný objem Dávkovacie údaje v ml pre nasledovné 
koncentrácie:

Objemová koncentrácia v % 1 % 2 % 3 % 5 %

1 l / 1000 ml 10 ml 20 ml 30 ml 50 ml

Easy 50 R 3 l 30 ml 60 ml 90 ml 150 ml

Easy 50 R 4 l 40 ml 80 ml 120 ml 200 ml

Easy 50 R 5 l 50 ml 100 ml 150 ml 250 ml

Easy 350 R 59 l 590 ml 1,18 l 1,77 l 2,95 l

ü Čistiaci prostriedok rozpustný vo vode je vybratý podľa vyčistenia, ktoré má byť dosiahnuté.
 VAROVANIE! Nepoužívajte horľavé čistiace prostriedky! Pozrite Používanie čistiacich

prostriedkov [} 8].
ü Prístroj je naplnený kvapalinou, napr. vodou, po odporúčaný pracovný objem. Pozrite Naplnenie

vane [} 18].
1. Údaje dávkovania čistiaceho prostriedku požadovanej koncentrácie nájdite v tabuľke a

prostriedok pridajte do kvapaliny v prístroji.
2. Čistiacu kvapalinu zamiešajte. Premiešanie sa docieli aj odplynením čistiacej kvapaliny. Pozrite

Odplynenie kvapaliny.
è Do kvapaliny je pridaný dávkovaný čistiaci prostriedok. Ďalší postup nájdete v Naplnenie vane

[} 18].

10.2 Odplynenie kvapaliny

Odplynením kvapaliny sa docieli nasledujúcich priaznivých účinkov ultrazvuku:
• zlepšuje pôsobenie čistenia ultrazvuku,
• stabilizuje proces čistenia,
• stará sa o optimálne zmiešanie čistiacej kvapaliny,
• zlepšuje priestorové rozdelenie teploty v kvapaline.
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Postup
ü Prístroj je pripravený na prevádzku.
ü Kvapalina vo vani bola práve doplnená.
ü Príp. bol do kvapaliny pridaný čistiaci prostriedok.
ü Kôš s čistenými predmetmi nie je zavesený.

OZNÁMENIE! Odplynenie kvapaliny vždy vykonajte bez koša a predmetov.
1. Dobu čistenia nastavte na 10 minút. Pozrite Nastavenie doby čistenia.
2. Spusťte ultrazvukový režim degas. Pozrite Prepnutie ultrazvukového režimu.

ðPrístroj nechajte bežať najmenej 10 minút v nastavenom ultrazvukovom režime.
3. Alebo, vyberte požadovaný ultrazvukový režim.
4. Dlhším (3 sek.) stlačením tlačidla Režim prejdite do ultrazvukového režimu s automatickou

funkciou auto degas.
ðSpustí sa auto degas a bliká cca 10 minút. Následne sa automaticky spustí ultrazvukové

čistenie na dobu nastaveného času.
è Kvapalina bola odplynená.

11 Vloženie čistených predmetov

ü Voliteľné originálne príslušenstvo, napr. kôš alebo vložka na zachytenie čistených predmetov je k
dispozícii. 
POZNÁMKA! Na dno vane neukladajte žiadne predmety. Počas ultrazvukovej prevádzky môže
dôjsť k poškodeniu vane a predmetov.

1. Kôš alebo vložku pripravte vedľa prístroja. Poklop môžete použiť ako podložku.
2. Predmety vkladajte tak, aby kôš alebo vložka neboli preplnené. Čistené predmety usporiadajte tak,

aby bolo okolo nich zabezpečené dostatočné prúdenie.
POZNÁMKA! Čistite len také predmety, ktoré sú vhodné pre ultrazvukovú prevádzku, nastavené
teploty a prípadne čistiace prostriedky. V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu alebo
predajcu.

3. Naplnený kôš alebo vložku zaveste do vane.
è Čistené predmety sú vložené.
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12 Obsluha prístroja

VAROVANIE
Poškodenia v dôsledku emisie hluku
Poškodenie sluchu!
ØPri prácach počas ultrazvukovej prevádzky prístroj zakryte poklopom alebo

noste osobnú ochranu sluchu.
ØTehotné ženy by sa nemali zdržiavať dlhšiu dobu v blízkosti ultrazvukového

prístroja v prevádzke.
ØV blízkosti ultrazvukového prístroja sa nesmú nachádzať žiadne zvieratá.

UPOZORNENIE
Horúce kvapaliny, pary a časti prístroja!
Popálenine a obarenie.
ØNesiahajte do vane.
ØPri vysokých teplotách čistenia (> 50 °C) uchopte kôš, poklop a vložky vhodnými

ochrannými rukavicami a nechajte ich vychladnúť.

UPOZORNENIE
Suchý chod!
Poškodenie vane a prístroja.
ØPred prevádzkou nalejte do vane kvapalinu až po označenie hladiny náplne.
ØPrístroj neprevádzkujte bez čistiacej kvapaliny.
ØPravidelne kontrolujte hladinu kvapaliny.

Existujú 2 možnosti nastavenia doby čistenia pre ultrazvukové čistenie:
• Ultrazvukové čistenie v trvalej prevádzke, otočný gombík Doba čistenia ON:

Ultrazvukové čistenie je možné kedykoľvek spustiť alebo zastaviť stlačením tlačidla Štart/Stop.
Poznámka! V polohe otočného gombíka ON (trvalý režim prevádzky) sa doba čistenia automaticky
zastaví po maximálne 6 hodinách.

• Ultrazvukové čistenie v časovej prevádzke, otočný gombík Doba čistenia 1–30 minút:
Ultrazvukové čistenie sa automaticky zastaví po uplynutí nastaveného času alebo kedykoľvek
stlačením tlačidla Štart/Stop.

12.1 Nastavenie doby čistenia

 Prístroj je pripravený na prevádzku.

 Prístroj je naplnený kvapalinou.

 Príp. je pridaný čistiaci prostriedok.

 Kvapalina je odplynená.

 Čistené predmety sú vložené.

 Prístroj je zakrytý poklopom.
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Otočný gombík Doba čistenia otočte do polohy ON, aby bol prístroj zapnutý
maximálne 6 hodín.
Alebo otočte otočný gombík Doba čistenia priamo na čas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,
20, 25 alebo 30 minút, aby sa zapol prístroj pre určitú dobu čistenia.

LED kontrolka ultrazvukového režimu pripraveného na prevádzku svieti. 
OZNÁMENIE! V režime  general cleaning (režim sweep) nesvieti žiadna

LED kontrolka ultrazvukového režimu.

Doba čistenia je nastavená. Doba čistenia sa automaticky zastaví po uplynutí
nastaveného času.

12.2 Prepnutie ultrazvukového režimu

degas Na odplynenie čistiacej kvapaliny a pre špeciálne laboratórne aplikácie. Následné
ultrazvukové čistenie je účinnejšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie.

sieve cleaning Odstraňuje odolné nečistoty pomocou pulzujúceho rozloženia zvukového poľa
(pulzný režim), napr. na optimálne ultrazvukové čistenie skúšobných sít.

sample cleaning
Slúži na intenzívne čistenie s vyšším čistiacim výkonom (režim dynamic). Vhodné
na prípravu vzoriek, ako je miešanie, rozpúšťanie, dispergovanie atď., napr. rýchle
odplynenie rozpúšťadla HPLC.

general cleaning S rovnomerným rozdelením zvukového poľa splní väčšinu čistiacich úloh (režim
sweep).

auto degas Na odplynenie čistiacej kvapaliny pred ultrazvukovým čistením. Po odplynení
(doba trvania asi 10 minút) sa automaticky spustí nastavený ultrazvukový režim.

 Doba čistenia je nastavená.

Stlačte tlačidlo Režim, aby sa prepol ultrazvukový režim. 
Dlhším (3 sekundy) stlačením tlačidla Režim prejdite do ultrazvukového režimu
s automatickou funkciou auto degas.

LED kontrolka nastaveného ultrazvukového režimu svieti. 
OZNÁMENIE! V režime  general cleaning (režim sweep) nesvieti žiadna

LED kontrolka ultrazvukového režimu.
LED kontrolka degas bliká počas prevádzky auto degas (cca 10 minút).

Bol prepnutý ultrazvukový režim.

12.3 Spustenie/zastavenie ultrazvukového čistenia

Čistiaca kvapalina sa ohreje aj v ultrazvukovom režime prevádzky bez ohrevu. Práve v trvalom režime
prevádzky môže byť čistiaca kvapalina z dôvodu ultrazvukového režimu prevádzky horúca.

 Doba čistenia je nastavená.

 Príp. je prepnutý ultrazvukový režim.

 Čistiaca teplota je nastavená (pre prístroje s ohrevom).
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Za účelom spustenia ultrazvukového čistenia stlačte tlačidlo Štart/Stop.
Ultrazvukové čistenie sa automaticky zastaví po uplynutí nastaveného času.

LED kontrolka Doba čistenia počas ultrazvukového čistenia bliká zelenou
farbou.

LED kontrolka Doba čistenia svieti zelenou farbou, ak je ultrazvukové čistenie
ukončené. Krátky akustický signalizačný tón dodatočne upozorňuje na koniec
čistenia.

Znova stlačte tlačidlo Štart/Stop, aby sa ultrazvukové čistenie zastavilo pred
uplynutím nastavenej doby čistenia. LED kontrolka Doba čistenia zhasne.

Upozornenie! Pravidelne kontrolujte teplotu čistiacej kvapaliny, hlavne u citlivých predmetov.
V prípade príliš vysokej teploty čistenia, príp. nechajte ochladiť čistiacu kvapalinu alebo čistiacu
kvapalinu vymeňte.

Ultrazvukové čistenie je ukončené. Skontrolujte výsledok čistenia.

OZNÁMENIE! Po 8 hodinách nepoužívania prístroja sa uskutoční automatické bezpečnostné
odpojenie. LED kontrolky sa vypnú. Prístroj je možné opäť zapnúť stlačením tlačidla alebo
otočením otočného gombíka.

12.4 Vybratie očistených predmetov

ü Symbol dokončenia čistenia alebo prípadný akustický signál hlásia koniec ultrazvukového
čistenia.

1. Opatrne odoberte poklop, vodu nechajte odkvapkať do vane. Následne položte poklop obrátene
vedľa prístroja a použite ho ako odkvapkávaciu misku. 

 UPOZORNENIE! Pri vysokých teplotách čistenia > 50 °C nechajte kvapalinu
vychladnúť alebo noste vhodné ochranné rukavice, ktoré sú odolné voči teplu.

2. Vyberte z vane kôš alebo vložku, nechajte krátko odkvapkať a položte na poklop.
ðPredmety sú očistené. Skontrolujte výsledok čistenia.

è Pred ďalším ultrazvukovým čistením skontrolujte hladinu kvapaliny.
è Prístroj vypnite. Ak je kvapalina znečistená alebo sa nebude viac používať, kvapalinu vypustite,

pozri Vyprázdnenie prístroja.
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13 Vyprázdnenie prístroja

UPOZORNENIE
Horúce kvapaliny
Pri pretečení kvapaliny hrozí nebezpečenstvo popálenia a obarenia!
ØPrístrojom s naplnenou kvapalinou nehýbte a ani ho neprenášajte.
ØVýnimkou sú malé veľkosti prístrojov bez odtoku. Kvapalinu nechajte pred

vypustením vychladnúť a sieťovú zástrčku vytiahnite.

Vyprázdnenie prístroja prostredníctvom odtoku:
ü Ultrazvuková prevádzka sa skončila.
ü Kôš alebo vložka je odstránená.
ü Odtok (1) je pripojený k systému odvodu odpadových vôd budovy.
1. Za účelom vyprázdnenia čistiacej kvapaliny otvorte odtokový ventil (2).

ðVaňa je vyprázdnená.
2. Vaňu vyčisťte a príp. dezinfikujte, pozrite kapitolu Údržba. 

 UPOZORNENIE! Prístroj nikdy neponárajte do vody.
è Prístroj je prázdny, vyčistený a príp. dezinfikovaný.

1.

2.

1

2

Obr. 7: Odtokový ventil (1. otvorené / 2. zavreté)

Vyprázdnenie prístroja bez odtoku
ü Ultrazvuková prevádzka sa skončila.
ü Kôš alebo vložka je odstránená.
ü Pri teplotách > 50 °C nechajte čistiacu kvapalinu vychladnúť.
1. Odpojte sieťovú zástrčku.
2. Nasaďte poklop.
3. Za rukoväte opatrne preneste prístroj k výlevke.
4. Odoberte poklop.
5. Prístroj nad výlevkou pomaly nakloňte cez jeden roh a čistiacu kvapalinu opatrne vylejte.

ðVaňa je vyprázdnená.
6. Vaňu vyčisťte a príp. dezinfikujte, pozrite kapitolu Údržba. 

 UPOZORNENIE! Prístroj nikdy neponárajte do vody.
è Prístroj je prázdny, vyčistený a príp. dezinfikovaný.
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14 Poruchy / chybové hlásenia

14.1 Poruchy zariadení

Porucha Možná príčina Odstránenie

Nesvieti žiadna LED
kontrolka

Prístroj nie je zapnutý, aktivovalo
sa bezpečnostné odpojenie alebo
nie je žiadny elektrický prúd

• Otočte otočný gombík alebo
stlačte tlačidlo

• Zapnite prístroj
• Skontrolujte správne pripojenie a

poškodenie napájacieho kábla, v
prípade potreby ho vymeňte

• Skontrolujte elektrické napájanie

Tlačidlá / otočné spínače
nezobrazujú žiadnu fun-
kciu

Chybný riadiaci systém • Kontaktujte výrobcu

Ultrazvukový režim
prevádzky sa nespustí Chybná ultrazvuková jednotka • Kontaktujte výrobcu

Čistiaca kvapalina sa
nezohrieva (u prístrojov
s ohrevom)

Chybný ohrev • Kontaktujte výrobcu

14.2 Chybové hlásenia

V prípade chyby rôzne vzory blikania zobrazujú druhy chyby. Ultrazvukový režim prevádzky sa v
prípade chyby vždy vypne.

LED kon-
trolka

Vzor blikania Druh poruchy Možný spôsob odstránenia

Blikne 2× červenou
farbou – prestávka –
opakovane

Chybné elektrické napája-
nie

Prístroj pripojte do zásuvky
iného elektrického obvodu

Blikne 3× červenou
farbou – prestávka –
opakovane

Chybný výkon ultrazvuku
(príliš vysoký, príliš nízky)

Prístroj vypnite, po 1 minúte
opäť zapnite a znova spusťte
čistenie
Príp. zvýšte, resp. znížte
hladinu kvapaliny

Bliká červenou farbou
– stálo Všetky iné chyby Kontaktujte servis alebo výrob-

cu

Bliká oranžovou farbou
– stálo; blikajú všetky
LED kontrolky ultra-
zvukového režimu

Dosiahla sa max. teplota >
90 °C

Prístroj vypnite a nechajte
ochladiť čistiacu kvapalinu, príp.
prístroj odpojte od elektrickej
siete
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LED kon-
trolka

Vzor blikania Druh poruchy Možný spôsob odstránenia

Bliká červenou farbou –
stálo; všetky LED kon-
trolky ultrazvukového
režimu zobrazujú dy-
namické (bežiace) svet-
lo

Chybný snímač teploty Kontaktujte servis alebo výrobcu

V nasledujúcich prípadoch kontaktujte servis alebo výrobcu:
• Tu popísané opatrenia neodstránia poruchu.
• Chyba sa objaví opäť, resp. častejšie, aj po vykonaní nasledujúcich opatrení:

– prístroj bol odpojený od elektrickej siete a približne po 1 minúte opäť pripojený a čistenie bolo
znovu spustené.

• Prístroj sa musí opraviť vo výrobnom závode.

POZNÁMKA Pre zaslaním prístroja na opravu prístroj úplne vyprázdnite, vyčistite a dezinfikujte.

15 Údržba

UPOZORNENIE
Poškodený sieťový kábel
Zasiahnutie elektrickým prúdom a poškodenie prístroja
ØPravidelne skontrolujte, či sieťový kábel nie je poškodený.

POZNÁMKA Za účelom predĺženia životnosti prístroja udržiavajte prístroj a vaňu v čistote a suchu.
Pravidelne odstraňujte všetky zvyšky nečistôt, ako aj usadený prach.

15.1 Výmena sieťového kábla

ü Sieťový kábel alebo zásuvné kontakty sú viditeľne poškodené.
◦ Poškodený sieťový kábel okamžite vymeňte.

OZNÁMENIE! Odnímateľné napájacie káble sa nesmú nahradiť nedostatočne
dimenzovanými napájacími káblami!

è Sieťový kábel je vymenený.

15.2 Čistenie krytu

ü Kryt je znečistený.
ü Sieťový kábel je vytiahnutý.
◦ Všetky povrchy utrite vlhkou utierkou.

 VAROVANIE! Prístroj zvonka neostrekujte vodou.
è Kryt je očistený.
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15.3 Čistenie vane

ü Vo vani sú usadeniny alebo je znečistená.
ü Vaňa je prázdna.
1. Zostatky vodného kameňa a nečistôt utrite vlhkou utierkou. V prípade potreby vaňu vypláchnite

sprchou.
 UPOZORNENIE! Prístroj zvonka neostrekujte vodou.

ðVaňa je vyčistená.
2. Za účelom odstránenia vodného kameňa z vane nalejte do vane teplú vodu z vodovodu.
3. Pridajte 4–10 % Elma clean 60 alebo Elma clean 115C.

ðNechajte pôsobiť cca 12 hodín.
4. Následne zapnite ultrazvukový režim približne na 15 minút.
5. Vyprázdnite vaňu.
6. Zvyšok vodného kameňa a zvyšky nečistôt utrite vlhkou utierkou. V prípade potreby vaňu

vypláchnite sprchou.
 UPOZORNENIE! Prístroj zvonka neostrekujte vodou.

è Vaňa je zbavená vodného kameňa a vyčistená.

15.4 Dezinfekcia

Odporúčame nasledujúce stieracie dezinfekčné prostriedky:
• Incidin Liquid firmy Ecolab (rýchla dezinfekcia pripravená na okamžité použitie).
• Terralin protect firmy Schülke (dodržujte dávkovanie a dobu pôsobenia).
◦ Vaňu a kryt pravidelne dezinfikujte bežným prípravkom na dezinfekciu plôch. 

UPOZORNENIE! Pred použitím na malej ploche vyskúšajte znášanlivosť dezinfekčného
prostriedku, hlavne na ovládacích prvkoch.

è Prístroj je hygienicky dezinfikovaný.

16 Likvidácia

UPOZORNENIE
Na konci životného cyklu sa postarajte o bezpečnú a správnu likvidáciu prístroja a
jeho príslušenstva:
ØStarý prístroj a príslušenstvo pred likvidáciou očistite a dezinfikujte.
ØStaré prístroje nelikvidujte spolu s domovým odpadom, ale zlikvidujte na

zberných miestach a miestach spätného odberu.
ØStarý prístroj do odvozu zabezpečte proti nepovolanému prístupu; prípadne

sieťový kábel likvidujte zvlášť.
ØDodržujte regionálne smernice o likvidácii.
ØPokyny k ochrane údajov: Koncový používateľ nesie zodpovednosť za

vymazanie osobných a dôverných údajov z likvidovaného prístroja.
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